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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Οι Bάρτυρες ACCURUN προορίζονται για την εκτίBηση της ακρίβειας των εργαστηριακών 
εξετάσεων και είναι δυνατό να χρησιBοποιηθούν για την ανίχνευση τυχόν σφαλBάτων στις 
διαδικασίες εργαστηριακών εξετάσεων. Ο θετικός Bάρτυρας του αντιγόνου e αντι-ηπατίτιδας Β 
(αντι-HBe) ACCURUN® 119 έχει διαBορφωθεί για χρήση Bε κιτ in vitro διαγνωστικών εξετάσεων 
για τον ποιοτικό προσδιορισBό αντισωBάτων ενάντια στο αντιγόνο e της ηπατίτιδας B. Το προϊόν 
αυτό δεν έχει εγκριθεί από τον FDA για χρήση σε εξέταση δοτών αίBατος ή πλάσBατος. Από την 
SeraCare Life Sciences διατίθεται ξεχωριστά ένας αρνητικός Bάρτυρας για το αντι-HBe, καθώς και 
θετικοί και αρνητικοί Bάρτυρες για το HBeAg. Για in vitro διαγνωστική χρήση. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η συχνή εξέταση ανεξάρτητων δειγBάτων ποιοτικού ελέγχου παρέχει στον αναλυτή ένα Bέσο 
παρακολούθησης της απόδοσης των εργαστηριακών προσδιορισBών. Με τη συνήθη χρήση των 
Bαρτύρων δίνεται η δυνατότητα στα εργαστήρια να παρακολουθούν τη διακύBανση των εξετάσεων 
από ηBέρα σε ηBέρα, την απόδοση των κιτ εξετάσεων από παρτίδα σε παρτίδα και τη διακύBανση 
Bεταξύ χειριστών, ενώ παρέχεται επίσης βοήθεια στην αναγνώριση τυχόν αυξήσεων τυχαίου ή 
συστηBατικού σφάλBατος. Ένα καλά σχεδιασBένο πρόγραBα ποιοτικού ελέγχου είναι δυνατό να 
παρέχει επιπλέον εBπιστοσύνη στην αξιοπιστία των αποτελεσBάτων που λαBβάνονται για άγνωστα 
δείγBατα. Η χρήση δειγBάτων ασθενούς έως Bέτριας αντιδραστικότητας ως ανεξάρτητους Bάρτυρες 
είναι δυνατόν να παρέχει πολύτιBες πληροφορίες σχετικά Bε την εργαστηριακή επάρκεια και τη 
διακύBανση Bεταξύ παρτίδων κιτ, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ευαισθησία του 
προσδιορισBού1. 
 

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ο θετικός Bάρτυρας αντι-HBe ACCURUN 119 έχει σχεδιαστεί για χρήση Bε in vitro διαδικασίες 
προσδιορισBού για σκοπούς παρακολούθησης της απόδοσης των εξετάσεων. Ο θετικός Bάρτυρας 
αντι-HBe ACCURUN 119 παρασκευάζεται από ανθρώπινο ορό ή πλάσBα που είναι αντιδραστικό 
για το αντι-HBe και το HBsAg και Bη αντιδραστικό για αντισώBατα ενάντια στον HIV 1 και 2, στον 
HTLV I και II, καθώς και στον HCV. Οι Bάρτυρες ACCURUN δεν έχουν αποδοθείσες τιBές. Ειδικά 
επίπεδα αντιδραστικότητας θα ποικίλλουν Bεταξύ προσδιορισBών διαφορετικών κατασκευαστών, 
διαφορετικών διαδικασιών, διαφορετικών αριθBών παρτίδας και διαφορετικών εργαστηρίων. 
 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
Κωδ. είδους 2015-0072 1 φιαλίδιο, 5,0 ml ανά φιαλίδιο 
 

Ο Bάρτυρας αυτός περιέχει αντι-HBe, όπως προσδιορίζεται Bε EIA, σταθεροποιητές (EDTA, 
ρυθBιστικοί παράγοντες), καθώς και 0,1% ProClin® (5-χλωρο-2-Bεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και  
2-Bεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη) ως συντηρητικό. Τα αντιδραστικά υλικά έχουν υποβληθεί σε 
επεξεργασία Bε β-προπιολακτόνη και υπεριώδη  ακτινοβολία. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Για in vitro διαγνωστική χρήση 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χειρίζεστε τους Bάρτυρες ACCURUN και όλα τα προϊόντα ανθρώπινου αίBατος ως 
δυνητικά Bετάδοσης BολυσBατικών παραγόντων. Ο θετικός Bάρτυρας αντι-HBe ACCURUN 119 
παρασκευάζεται από ανθρώπινο ορό ή πλάσBα, Bη αντιδραστικό για αντισώBατα ενάντια στον 
HIV 1 και 2, στον HTLV I και II, καθώς και στον HCV Bε τρέχουσες εξετάσεις που έχουν εγκριθεί 
από τον FDA. 
 

Προφυλάξεις ασφαλείας 
Ακολουθείτε τις συνιστώBενες γενικές προφυλάξεις των Κέντρων για τον έλεγχο των νόσων (CDC -
Centers for Disease Control) για το χειρισBό των Bαρτύρων ACCURUN και του ανθρώπινου 
αίBατος2. Μην αναρροφάτε Bε πιπέτα Bε το στόBα, Bην τρώτε και Bην πίνετε σε χώρους όπου 
γίνεται χειρισBός δειγBάτων. Καθαρίστε τυχόν χυBένα υλικά σκουπίζοντάς τα αBέσως Bε 0,5% 
διάλυBα υποχλωριώδους νατρίου. Απορρίψτε όλα τα δείγBατα, τους Bάρτυρες και τα υλικά που 
χρησιBοποιήθηκαν στην εξέταση ως εάν περιείχαν  BολυσBατικούς παράγοντες. 
 

Προφυλάξεις χειρισμού 
Μη χρησιBοποιείτε τους Bάρτυρες ACCURUN Bετά την ηBεροBηνία λήξης. Αποφύγετε τη Bικροβιακή 
Bόλυνση των Bαρτύρων κατά το άνοιγBα και το κλείσιBο των φιαλιδίων. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
Φυλάσσετε τον θετικό Bάρτυρα αντι-HBe ACCURUN 119 κατεψυγBένο στους -20 °C. Αφού 
αποψυχθεί και ανοιχθεί, πρέπει να φυλάσσεται στη συντήρηση του ψυγείου στους 2-8 °C και να 
απορρίπτεται Bετά από 60 ηBέρες. Μετά το άνοιγBα, καταγράψτε την ηBεροBηνία ανοίγBατος και 
την ηBεροBηνία λήξης στο φιαλίδιο. ∆ε συνιστώνται πολλαπλοί κύκλοι κατάψυξης-απόψυξης διότι 
ενδέχεται να έχουν Bεταβλητές ανεπιθύBητες επιδράσεις στα αποτελέσBατα των εξετάσεων. Για να 
αποτραπεί τυχόν διαρροή, φυλάσσετε τα φιαλίδια σε όρθια θέση. 
 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Τυχόν Bεταβολές της φυσικής εBφάνισης ενδέχεται να υποδηλώνουν αστάθεια ή αλλοίωση των 
Bαρτύρων ACCURUN. ∆ιαλύBατα που είναι εBφανώς θολά θα πρέπει να απορρίπτονται. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Παρεχόμενα υλικά 
Ο θετικός Bάρτυρας αντι-HBe ACCURUN 119 παρασκευάζεται από ανθρώπινο ορό ή πλάσBα που 
είναι αντιδραστικό για το αντι-HBe και Bη αντιδραστικό για αντισώBατα ενάντια στον HIV 1 και 2, 
στον HTLV I και II, καθώς και στον HCV. 
 

Yλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται 
Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές των κιτ εξετάσεων που θα 
χρησιBοποιηθούν. 
 

Οδηγίες χρήσης 
Αφήστε τους Bάρτυρες να φθάσουν σε θερBοκρασία δωBατίου πριν από τη χρήση και κατόπιν 
επιστρέψτε τους στη συντήρηση του ψυγείου για φύλαξη αBέσως Bετά τη χρήση. ΑναBείξτε το 
περιεχόBενο των φιαλιδίων περιστρέφοντάς τα απαλά. Οι Bάρτυρες ACCURUN θα πρέπει να 
περιλαBβάνονται σε εκτέλεση εξέτασης ακολουθώντας ακριβώς την ίδια διαδικασία που παρέχεται 
από τον κατασκευαστή για άγνωστα δείγBατα. Οι Bάρτυρες ACCURUN ∆ΕΝ πρέπει να αντικαθιστούν 
τα αντιδραστήρια θετικού και αρνητικού Bάρτυρα που παρέχονται Bε κατασκευασBένα κιτ εξετάσεων. 
 

Ποιοτικός έλεγχος 
Επειδή οι Bάρτυρες ACCURUN δεν έχουν αποδοθείσες τιBές, συνιστάται κάθε εργαστήριο να 
επικυρώσει τη χρήση κάθε παρτίδας Bάρτυρα ACCURUN Bε κάθε ειδικό σύστηBα προσδιορισBού 
πριν από τη συνήθη χρήση του στο εργαστήριο. 
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Τα επίπεδα αντιδραστικότητας του θετικού Bάρτυρα αντι-HBe ACCURUN 119 ενδέχεται να ποικίλουν 
ανάλογα Bε τις εξετάσεις διαφορετικών κατασκευαστών και τις διαφορετικές παρτίδες κιτ εξετάσεων. 
Επειδή ο Bάρτυρας δεν έχει αποδοθείσα τιBή, το εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει ένα εύρος τιBών 
για κάθε παρτίδα του θετικού Bάρτυρα αντι-HBe ACCURUN 119. Εάν τα αποτελέσBατα για τον 
θετικό Bάρτυρα αντι-HBe ACCURUN 119 είναι εκτός του καθιερωBένου αποδεκτού εύρους τιBών, 
αυτό ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη Bη ικανοποιητικής απόδοσης της εξέτασης. Πιθανές αιτίες 
ασυBφωνίας περιλαBβάνουν: αλλοίωση των αντιδραστηρίων του κιτ εξέτασης, σφάλBα του χειριστή, 
ελαττωBατική απόδοση του εξοπλισBού ή Bόλυνση των αντιδραστηρίων. 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ACCURUN ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΙΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. 
Πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ που παρέχονται από τους κατασκευαστές των κιτ εξετάσεων. Τυχόν αποκλίσεις 
από διαδικασίες που συνιστώνται από τους κατασκευαστές κιτ εξετάσεων ενδέχεται να προκαλέσουν 
Bη αξιόπιστα αποτελέσBατα. Οι Bάρτυρες ACCURUN δεν είναι βαθBονοBητές και δεν πρέπει να 
χρησιBοποιούνται για βαθBονόBηση προσδιορισBών. Αυτοί οι Bάρτυρες θα πρέπει να 
χρησιBοποιούνται κατά την εξέταση δειγBάτων ορού ή πλάσBατος. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για 
τον θετικό Bάρτυρα αντι-HBe ACCURUN 119 έχουν επιβεβαιωθεί Bόνο για το αντι-HBe. ∆υσBενείς 
συνθήκες αποστολής ή/και φύλαξης ή χρήση Bαρτύρων, η ηBεροBηνία λήξης των οποίων έχει 
παρέλθει, ενδέχεται να προκαλέσουν εσφαλBένα  αποτελέσBατα. 
 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ο θετικός άρτυρας αντι-HBe ACCURUN 119 ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΟΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ. Ειδικά επίπεδα 
αντιδραστικότητας θα ποικίλλουν Bεταξύ προσδιορισBών διαφορετικών κατασκευαστών, 
διαφορετικών διαδικασιών, διαφορετικών αριθBών παρτίδας και διαφορετικών εργαστηρίων. Κάθε 
BεBονωBένο εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες για την εφαρBογή ενός προγράBBατος 
διασφάλισης ποιότητας και για την παρακολούθηση της απόδοσης των εξετάσεων σε συνήθη βάση. 
Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθιερώσει το δικό του εύρος αποδεκτών τιBών για κάθε αναλύτη. Για 
παράδειγBα, το αποδεκτό εύρος τιBών ενδέχεται να περιλαBβάνει όλες τις τιBές εντός 2 τυπικών 
αποκλίσεων της Bέσης τιBής 20 σηBείων δεδοBένων που λαBβάνονται σε 20 αναλύσεις σε περίοδο 
30 ηBερών3. 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Οι Bάρτυρες ACCURUN έχουν σχεδιαστεί για χρήση Bε in vitro διαδικασίες προσδιορισBού για 
σκοπούς παρακολούθησης της απόδοσης των προσδιορισBών. Ο θετικός Bάρτυρας αντι-HBe 
ACCURUN 119 παρασκευάζεται από ανθρώπινο ορό ή πλάσBα που είναι αντιδραστικό για το αντι-
HBe και Bη αντιδραστικό για αντισώBατα ενάντια στον HIV 1 και 2, στον HTLV I και II, καθώς και στον 
HCV. Οι Bάρτυρες ACCURUN δεν έχουν αποδοθείσες τιBές. Ειδικά επίπεδα αντιδραστικότητας θα 
ποικίλλουν Bεταξύ προσδιορισBών διαφορετικών κατασκευαστών, διαφορετικών διαδικασιών, 
διαφορετικών αριθBών παρτίδας και διαφορετικών εργαστηρίων. Κάθε BεBονωBένο εργαστήριο 
πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες για την εφαρBογή ενός προγράBBατος διασφάλισης ποιότητας και 
για την παρακολούθηση της απόδοσης των εξετάσεων σε συνήθη βάση. 
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Για βοήθεια, επικοινωνήστε µε το τµήµα τεχνικής υποστήριξης της SeraCare στον αριθµό 
τηλεφώνου +1.508.244.6400. 


