Anti-Treponema (Syphilis) Positivkontrolle
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DIESE REAGENZIEN DURFEN NICHT ALS ERSATZ FUR DIE VORGESCHRIEBENEN
POSITIVEN UND NEGATIVEN KONTROLLREAGENZIEN VERWENDET WERDEN,
DIE SICH IM JEWEILIGEN TESTKIT EINES ANDEREN HERSTELLERS BEFINDEN.
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Anti-Treponema (Syphilis) Positivkontrolle

NAME UND VERWENDUNGSZWECK

ACCURUN-Kontrollproben sind zur Einschétzung der Genauigkeit von Labortests vorgesehen und kénnen
zum Nachweis von Fehlern in Labor-Testverfahren angewendet werden. Die positive ACCURUN® 155
Anti-Treponema (Syphilis) Kontrollprobe wurde zur In-vitro-Diagnostik mit Testkits fiir die qualitative
Bestimmung von IgG-Antikbrpern gegen Treponema pallidum (Syphilis) hergestellt. Dazu gehéren Assays fir
Blutproben-Screening und zur Diagnose und Uberwachung von Patienten mit einer T.-pallidum-Infektion Eine
Positivkontrolle fiir Reagin kann separat von SeraCare Life Sciences angefordert werden. Zur In-vitro-
Diagnostik.

ZUSAMMENFASSUNG

Haufiges Testen von unabhangigen Qualitatskontrollproben bietet dem Laboranten eine Moglichkeit, die
Leistungsfahigkeit von Laborassays zu tiberpriifen. Eine routinemanige Anwendung von Kontrollen ermdglicht
Laboratorien taglich auftretende Testvariationen, die Aussagekraft verschiedener Chargen und Variationen bei
Anwendung durch verschiedene Laboranten zu liberwachen. Sie kann auch bei der Identifizierung einer
Zunahme gelegentlicher oder systematischer Fehler niitzlich sein. Ein gut zusammengestelltes
Qualittskontroll-Programm kann zur Zuverlassigkeit der Resultate bei der Untersuchung unbekannter Proben
beitragen. Die Anwendung schwachreagierender Proben als unabhéngige Kontrollen kann wertvolle
Informationen iiber die Laborleistungsfahigkeit und Chargen- Variationen, die die Sensitivitat des Assays
beeinflussen kdnnen, bieten'.

PRINZIPIEN DES VERFAHRENS

Das positive ACCURUN 155 Syphilis Kontrollreagenz wurde zur Anwendung mit In-vitro-Assays hergestellt
und dient der Uberwachung der Assay-Aussagefahigkeit. Die positive ACCURUN 155 Syphilis Kontrollprobe
wurde aus Humanserum oder -plasma hergestellt, in dem Antikdrper gegen Treponema nachgewiesen
wurden, das jedoch bei Untersuchung auf HBsAg und Antikdrper gegen HIV 1 und 2, HTLV | und Il und HCV
nicht reaktionsfahig war. Den ACCURUN Kontrollproben sind keine Werte zugeordnet. Diese Kontrolle wurde
s0 zubereitet, dass sie eine positive Reakivitat der Assays der Hersteller, die in Tabelle 1 aufgelistet sind,
hervorruft. Der Grad der Reaktivitét variiert von einem Assayhersteller zum anderen und hangt auch vom
Verfahren, der Charge und dem Labor ab.

REAGENZIEN
Art.-Nr. 2015-0093
Art.-Nr. 2015-0092

3 Flaschchen, 2,0 ml pro Flaschchen
12 Flaschchen, 3,5 ml pro Flaschchen

Diese Kontrollprobe enthalt Humanserum oder -plasma, Stabilisatoren (EDTA, Puffer) und 0,1% ProClin®
(5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on & 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on) als Konservierungsmittel.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Zur In-vitro-Diagnostik

ACHTUNG: ACCURUN Kontrollproben und alle Produkte aus Humanblut miissen wie infektidses Material
gehandhabt werden. Die positive ACCURUN 155 Syphilis Kontrollprobe wurde aus Humanserum oder-plasma
hergestellt, das bei Untersuchung mit den derzeit von der FDA vorgeschriebenen Tests auf HBsAg und
Antikorper gegen HIV 1 und 2, HTLV | und Il und HCV keine Reaktion zeigte.

Sicherheitsvorkehrungen

Wenden Sie die von den amerikanischen Centers for Disease Control (CDC) empfohlenen allgemeinen
Vorsichtsmainahmen beim Umgang mit ACCURUN und humanem Blut an2. Beim Umgang mit Reagenzien,
Kontrollproben und Patientenproben miissen Einmalhandschuhe getragen werden. Nicht mit dem Mund
pipettieren. Essen oder Trinken muss in Bereichen, in denen Proben gehandhabt werden, unterlassen
werden. Wenn Fliissigkeiten vergossen werden, sollte der Bereich sofort mit 0,5% Natriumhypochloritidsung
abgewischt werden. Alle Proben, Kontrollproben und beim Test verwendete Materialien miissen wie
infektiéses Material entsorgt werden. Nach Handhabung von Reagenzien, Kontrollproben und
Patientenproben griindlich die Hande waschen.

Vorsichtsmafnah bei der Handhabung .
ACCURUN Kontrollproben nicht nach dem Verfallsdatum verwenden. Beim Offnen und SchlieRen der
Flaschchen eine Kontamination der Kontrollproben mit Keimen vermeiden.

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Die positive ACCURUN 155 Syphilis Kontrollprobe bei 2-8 °C aufbewahren. Nach dem Offnen sollte die
positive ACCURUN 155 Syphilis Kontrollprobe bei 2-8 °C aufbewahrt und nach 60 Tagen vernichtet werden.
Geoffnete Flaschchen mit Offnungs- und Verfallsdatum beschriften. Mehrmaliges Einfrieren und Auftauen wird
nicht empfohlen, da dies verschiedene negative Auswirkungen auf die Testergebnisse haben kann. Bewahren
Sie die Flaschchen aufrecht stehend auf, um eine Leckage zu vermeiden.

ZEICHEN EINER INSTABILITAT ODER ZERSETZUNG DER REAGENZIEN
Veranderungen im Aussehen kénnen eine Instabilitat oder Zersetzung der ACCURUN Kontrollproben
anzeigen. Sichtbar eingetriibte Losungen sollten vernichtet werden.

VERFAHREN

Materialien in der Packung

Die positive ACCURUN 155 Syphilis Kontrollprobe wurde aus Humanserum oder -plasma hergestellt, in
dem Antikérper gegen Treponema nachgewiesen wurden, das jedoch bei Untersuchung auf HBsAg und
Antikdrper gegen HIV 1 and 2, HTLV | und Il und HCV nicht reagierte. Die PackungsgrBen sind unter
REAGENZIEN angegeben.

Bendtigte, aber nicht mitgelieferte Materialien
Siehe Anweisungen des Herstellers des jeweils verwendeten Testkits.

Gebrauchsanleitung

Die Kontrollprobe vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und sofort nach Gebrauch wieder in
den Kiihlschrank stellen. Den Inhalt der Flaschchen durch vorsichtiges Umdrehen mischen. ACCURUN
Kontrollproben sollten in einem Analysedurchgang mitgefiihrt werden, wobei genau das gleiche Verfahren
anzuwenden ist, das der Hersteller fiir unbekannte Proben angibt. ACCURUN Kontrollproben diirfen nicht
als Ersatz fiir positive und negative Kontrollreagenzien verwendet werden, die sich im jeweiligen Testkit
eines anderen Herstellers befinden. Die Akzeptanzbereiche sollten fiir jede neue Charge der positiven
ACCURUN 155 Syphilis Kontrollprobe festgelegt werden. Fir eine Untersuchung immer dieselbe Charge
ACCURUN 155 verwenden.

Qualitatskontrolle

Da den ACCURUN Kontrollproben keine Werte zugeordnet sind, wird empfohlen, dass jedes Labor vor
dem routineméRigen Gebrauch die Anwendung jeder Charge von ACCURUN filrr jedes einzelne Assay-
System validiert.

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

Der Grad der Reaktivitat der positiven ACCURUN 155 Syphilis Kontrollprobe kann von einem Assayhersteller
zum anderen und von Charge zu Charge variieren. Jedes Labor muss seinen eigenen Bereich akzeptierbarer
Werte fiir die positive ACCURUN 155 Syphilis Kontrollprobe in Kombination mit den jeweils verwendeten Kits
festlegen. Wenn die Ergebnisse fiir die positive ACCURUN 155 Syphilis Kontrollprobe auRerhalb des
akzeptierbaren Bereichs liegen, kann dies ein Zeichen fiir eine unzureichende Aussagekraft des Tests sein.
Zu den mdglichen Ursachen dafiir gehdren eine Zersetzung der Testkit- Reagenzien, ein Fehler des
Laboranten, eine Gerétestdrung, eine Kontamination der Reagenzien oder eine Kreuzkontamination der
ACCURUN Kontrollprobe durch Proben mit hohem Titer oder nicht-reaktive Proben.

EINSCHRANKUNGEN DES VERFAHRENS

ACCURUN KONTROLLPROBEN DURFEN NICHT ALS ERSATZ FUR POSITIVE UND NEGATIVE
KONTROLLREAGENZIEN VERWENDET WERDEN, DIE SICH IM JEWEILIGEN TESTKIT EINES ANDEREN
HERSTELLERS BEFINDEN.

TESTVERFAHREN und INTERPRETATION DER ERGEBNISSE miissen wie vom Hersteller des Testkits
angegeben aufs Genaueste befolgt werden. Wenn die vom Hersteller des Testkits empfohlenen Verfahren
nicht eingehalten werden, kénnen die Resultate unzuverlassig sein. ACCURUN Kontrollproben dienen der
Qualitatssicherung und diirfen nicht zur Kalibrierung oder als primares Referenzpraparat bei Testverfahren
angewendet werden. Nachteilige Versand- und/oder Lagerungsbedingungen oder die Verwendung von
Kontrollproben mit abgelaufenem Verfallsdatum kénnen zu falschen Ergebnissen fiihren.

ERWARTETE ERGEBNISSE

Den positiven ACCURUN 155 Syphilis Kontrollproben WURDEN KEINE WERTE ZUGEORDNET. Diese
Kontrolle wurde so zubereitet, dass sie eine positive Reaktivitat bei den in Tabelle 1 aufgefiihrten Assays
anderer Hersteller zeigt. Der Grad der Reaktivitat variiert von einem Assayhersteller zum anderen und hangt
auch vom Verfahren, der Charge und dem Labor ab. Jedes Labor muss fiir sich geeignete Verfahren zur
routinemaBigen Durchfiihrung eines Qualitétssicherungsprogramms und zur Uberwachung der Aussagekraft
von Tests festlegen. Jedes Labor sollte seinen eigenen Bereich akzeptierbarer Werte fiir jeden Analyten
festlegen. Zum Beispiel kann der Akzeptanzbereich alle Werte innerhalb von zwei Standardabweichungen
vom Mittel aus 20 Datenpunkten einschlieRen, die in 20 Testldufen innerhalb von 30 Tagen erhalten wurdens.

SPEZIFISCHE AUSSAGEKRAFT

ACCURUN 1 Kontrollproben wurden zur Anwendung mit In-vitro-Assays hergestellt und dienen der
Uberwachung der Assay-Aussagefahigkeit. Die positive ACCURUN 155 Syphilis Kontrollprobe wurde aus
Humanserum oder -plasma hergestellt, das bei Untersuchung auf HBsAg und Antikérper gegen HIV 1 and 2,
HTLV lund Il und HCV nicht reagierte. Den ACCURUN Kontrollproben sind keine Werte zugeordnet. Diese
Kontrolle wurde so zubereitet, dass sie eine positive Reaktivitat bei den in Tabelle 1 aufgefiihrten Assays
anderer Hersteller zeigt. Der Grad der Reaktivitat variiert von einem Assayhersteller zum anderen und hangt
auch vom Verfahren, der Charge und dem Labor ab. Jedes Labor muss fiir sich geeignete Verfahren zur
routinemaBigen Durchfiihrung eines Qualitétssicherungsprogramms und zur Uberwachung der Aussagekraft
von Tests festlegen.
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TABELLE 1. Die positive ACCURUN 155 Syphilis Kontrollprobe Serie 5000 zeigt in den folgenden Tests
(Produktnr.) anderer Hersteller eine positive Reakivitat:

1. Trinity Biotech USA, Jamestown, NY 14702
2. Olympus America, Inc., Melville, NY 11747
3. Zeus Scientific, Inc., Raritan, NJ 08869

CAPTIA™ Syphilis-G EIA (M411)
PK™TP System (PH3000)
FTA-ABS Test System (7000)

Sollten Sie Hilfe bendtigen, wenden Sie sich an den Technischen Support von SeraCare unter der
Nummer + 1.508.244.6400.
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