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Επεξήγηση των συ�βόλων που χρησι�οποιούνται στην επισή�ανση του προϊόντος SeraCare

Σχετικά µε αυτό το ένθετο συσκευασίας

Σας ευχαριστούµε για το ενδιαφέρον σας για αυτό το προϊόν ACCURUN.

Αυτό το ένθετο συσκευασίας αποτελείται από δύο σελίδες.

Η πρώτη σελίδα περιέχει το όνοµα του προϊόντος και µία επεξήγηση των

συµβόλων που χρησιµοποιούνται στην επισήµανση.

Η δεύτερη σελίδα περιέχει ολόκληρο το κείµενο του ενθέτου συσκευασίας.

Εάν το ένθετο της συσκευασίας που βλέπετε ή εκτυπώνετε δεν περιέχει δύο

σελίδες, ή εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα, αποστείλετε ηλεκτρονικό µήνυµα στην

ηλεκτρονική διεύθυνση info@seracare.com. Τηλεφωνικά: οι πελάτες που βρίσκεστε

στις Η.Π.Α. καλέστε στον αριθµό τηλεφώνου 800.676.1881, οι πελάτες που

βρίσκεστε σε άλλες χώρες καλέστε στον αριθµό τηλεφώνου, µε χρέωση του

καλούµενου, 508.634.3359.

Θα σας αποσταλεί ένα έντυπο ένθετο, κατόπιν αιτήσεως.

CCURUN® 325
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ΤΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΑ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ 
ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ 
ΜΑΡΤΥΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΙΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Οι 2άρτυρες ACCURUN προορίζονται για την εκτί2ηση της ακρίβειας των εργαστηριακών εξετάσεων και
είναι δυνατό να χρησι2οποιηθούν για την ανίχνευση τυχόν σφαλ2άτων στις διαδικασίες εργαστηριακών
εξετάσεων. Ο θετικός µάρτυρας DNA του ιού της ηπατίτιδας Β ACCURUN® 325 της σειράς 200
είναι δια2ορφω2ένος για χρήση σε γενετική ενίσχυση 2ε βάση in vitro διαδικασίες διαγνωστικών
εξετάσεων, οι οποίες ανιχνεύουν το DNA του ιού της ηπατίτιδας B (HBV). Από την SeraCare Life Sciences
διατίθενται ξεχωριστά επιπλέον 2άρτυρες σε διάφορες συγκεντρώσεις DNA του HBV.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συχνή εξέταση ανεξάρτητων δειγ2άτων ποιοτικού ελέγχου παρέχει στον αναλυτή ένα 2έσο
παρακολούθησης της απόδοσης των εργαστηριακών προσδιορισ2ών. Με τη συνήθη χρήση των
2αρτύρων δίνεται η δυνατότητα στα εργαστήρια να παρακολουθούν τη διακύ2ανση των εξετάσεων από
η2έρα σε η2έρα, την απόδοση των κιτ εξετάσεων από παρτίδα σε παρτίδα και τη διακύ2ανση 2εταξύ
χειριστών, ενώ παρέχεται επίσης βοήθεια στην αναγνώριση τυχόν αυξήσεων τυχαίου ή συστη2ατικού
σφάλ2ατος. Ένα καλά σχεδιασ2ένο πρόγρα22α ποιοτικού ελέγχου είναι δυνατό να παρέχει επιπλέον
ε2πιστοσύνη στην αξιοπιστία των αποτελεσ2άτων που λα2βάνονται για άγνωστα δείγ2ατα. Η χρήση
ανεξάρτητων 2αρτύρων ενδέχεται να παρέχει πολύτι2ες πληροφορίες σχετικά 2ε την εργαστηριακή
επάρκεια και τη διακύ2ανση 2εταξύ παρτίδων κιτ, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ευαισθησία
του προσδιορισµού1.

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Ο θετικός µάρτυρας DNA του ιού της ηπατίτιδας Β ACCURUN 325 της σειράς 200 έχει
σχεδιαστεί για χρήση 2ε in vitro διαδικασίες προσδιορισ2ού για σκοπούς παρακολούθησης της
απόδοσης των εξετάσεων. Ο θετικός µάρτυρας DNA του ιού της ηπατίτιδας Β ACCURUN 325
της σειράς 200 παρασκευάζεται από ανθρώπινο ορό ή πλάσ2α αντιδραστικό για το DNA του HBV και 2η
αντιδραστικό για αντισώ2ατα ενάντια στον HIV 1 και HIV 2, HCV και HTLV. Οι 2άρτυρες ACCURUN δεν
έχουν αποδοθείσες τι2ές. Ειδικά επίπεδα αντιδραστικότητας θα ποικίλλουν 2εταξύ προσδιορισ2ών
διαφορετικών κατασκευαστών, διαφορετικών διαδικασιών, διαφορετικών αριθ2ών παρτίδας και
διαφορετικών εργαστηρίων.

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ
Αρ. κατ. A325-5232 5 φιαλίδια, 4,0 ml ανά φιαλίδιο
Ο θετικός µάρτυρας DNA του ιού της ηπατίτιδας Β ACCURUN 325 της σειράς 200 περιέχει
σταθεροποιητές και 0,09% αζίδιο του νατρίου ως συντηρητικό.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Για in vitro διαγνωστική χρήση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χειρίζεστε τους 2άρτυρες ACCURUN και όλα τα προϊόντα ανθρώπινου αί2ατος ως δυνητικά
2ετάδοσης 2ολυσ2ατικών παραγόντων. Ο θετικός µάρτυρας DNA του ιού της ηπατίτιδας Β
ACCURUN 325 της σειράς 200 παρασκευάζεται από ανθρώπινο ορό ή πλάσ2α, 2η αντιδραστικό για
αντισώ2ατα ενάντια στους ιούς HIV 1 και HIV 2, HCV και HTLV 2ε τρέχουσες εξετάσεις που έχουν
εγκριθεί από τον FDA.

Προφυλάξεις ασφαλείας
Για το χειρισ2ό των προϊόντων ACCURUN και του ανθρώπινου αί2ατος ακολουθείτε τις συνιστώ2ενες
γενικές προφυλάξεις του Παγκόσ2ιου Οργανισ2ού Υγείας (Π.Ο.Υ.)2. Μην αναρροφάτε 2ε πιπέτα 2ε το
στό2α, 2ην καπνίζετε, 2ην τρώτε και 2ην πίνετε σε χώρους όπου γίνεται χειρισ2ός δειγ2άτων. Καθαρίστε
τυχόν χυ2ένα υλικά σκουπίζοντάς τα α2έσως 2ε 0,5% διάλυ2α υποχλωριώδους νατρίου. Απορρίψτε όλα
τα δείγ2ατα, τους 2άρτυρες και τα υλικά που χρησι2οποιήθηκαν στην εξέταση ως εάν περιείχαν
2ολυσ2ατικούς παράγοντες.
Προφυλάξεις χειρισ�ού
Μη χρησι2οποιείτε τους 2άρτυρες ACCURUN 2ετά την η2ερο2ηνία λήξης. Για την πρόληψη του
σχη2ατισ2ού δυνητικώς εκρηκτικών ενώσεων λόγω αντιδράσεων του αζιδίου του νατρίου και του χαλκού
ή του 2ολύβδου που περιέχεται στις υδραυλικές σωληνώσεις, εκπλύνετε τους σωλήνες αποβλήτων 2ε
2εγάλες ποσότητες νερού.
Οι αντιδράσεις ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος είναι ευαίσθητες στη 2όλυνση 2ε α2πλικόνια. Εάν 2ολυνθούν
τα κλινικά δείγ2ατα ή τα αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου, είναι δυνατό να παρουσιαστούν ασυνεπή ή
2η έγκυρα αποτελέσ2ατα. Για τη διανο2ή δειγ2άτων και 2αρτύρων χρησι2οποιείτε ρύγχη πιπετών που
διαθέτουν φραγ2ό αερολύ2ατος σε απαγωγό βιοασφάλειας ή άλλη εγκατάσταση περιορισ2ού και
ανοίγετε 2όνον ένα δείγ2α κάθε φορά. Ο κίνδυνος 2όλυνσης του θετικός µάρτυρας DNA του ιού
της ηπατίτιδας Β ACCURUN 325 της σειράς 200 θα 2ειωθεί ση2αντικά εάν απορρίψετε το 2άρτυρα
α2έσως 2ετά την πρώτη χρήση.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Φυλάσσετε τον θετικός µάρτυρας DNA του ιού της ηπατίτιδας Β ACCURUN 325 της σειράς
200 στους -20 °C ή σε 2ικρότερη θερ2οκρασία έως τη χρήση. Για να αποτραπεί τυχόν διαρροή, 
φυλάσσετε τα φιαλίδια σε όρθια θέση.

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Τυχόν 2εταβολές της φυσικής ε2φάνισης ενδέχεται να υποδηλώνουν αστάθεια ή αλλοίωση των
2αρτύρων ACCURUN. ∆ιαλύ2ατα που είναι ε2φανώς θολά θα πρέπει να απορρίπτονται.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Παρεχό�ενα υλικά
Ο θετικός µάρτυρας DNA του ιού της ηπατίτιδας Β ACCURUN 325 της σειράς 200
παρασκευάζεται από ανθρώπινο ορό ή πλάσ2α που είναι αντιδραστικό για το DNA του HBV και 2η
αντιδραστικό για αντισώ2ατα ενάντια στους ιούς HIV 1 και HIV 2, HCV και HTLV. 

Yλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται
Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές των κιτ εξετάσεων που θα
χρησι2οποιηθούν.

Οδηγίες χρήσης
       • Πριν από κάθε χρήση, αφήστε το διάλυµα ελέγχου να φθάσει σε θερµοκρασία δωµατίου και 

αναµίξτε µε ήπια αναστροφή.
       •  Κάθε φιαλίδιο ACCURUN 325 δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται περισσότερες από τρεις 

φορές και πρέπει να χρησιµοποιείται εντός 10 ηµερών από το πρώτο άνοιγµα.
       • Αµέσως µετά από κάθε χρήση, τοποθετήστε σε ψυγείο το ACCURUN 325 σε θερµοκρασία 2-8 °C.
       • Όταν ανοιχθεί το φιαλίδιο για πρώτη φορά, καταγράψτε την ηµεροµηνία που ανοίχθηκε και την 

ηµεροµηνία λήξης στο φιαλίδιο.
       • Για να ελαχιστοποιήσετε το ενδεχόµενο µόλυνσης, απορρίψτε το φιαλίδιο µετά από την πρώτη χρήση.
Οι 2άρτυρες ACCURUN θα πρέπει να περιλα2βάνονται σε εκτέλεση εξέτασης ακολουθώντας ακριβώς
την ίδια διαδικασία που παρέχεται από τον κατασκευαστή για άγνωστα δείγ2ατα. Οι 2άρτυρες ACCURUN
∆ΕΝ πρέπει να αντικαθιστούν τα αντιδραστήρια θετικού και αρνητικού 2άρτυρα που παρέχονται 2ε
κατασκευασ2ένα κιτ εξετάσεων.

Ποιοτικός έλεγχος
Επειδή οι 2άρτυρες ACCURUN δεν έχουν αποδοθείσες τι2ές, συνιστάται κάθε εργαστήριο να
επικυρώσει τη χρήση κάθε παρτίδας 2άρτυρα ACCURUN 2ε κάθε ειδικό σύστη2α προσδιορισ2ού πριν
από τη συνήθη χρήση του στο εργαστήριο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα επίπεδα αντιδραστικότητας του θετικός µάρτυρας DNA του ιού της ηπατίτιδας Β ACCURUN 325 
της σειράς 200 ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα 2ε τις εξετάσεις διαφορετικών κατασκευαστών και
τις διαφορετικές παρτίδες κιτ εξετάσεων. Επειδή ο 2άρτυρας δεν έχει αποδοθείσα τι2ή, το εργαστήριο
πρέπει να καθιερώσει ένα εύρος τι2ών για κάθε παρτίδα του θετικός µάρτυρας DNA του ιού της
ηπατίτιδας Β ACCURUN 325 της σειράς 200. Εάν τα αποτελέσ2ατα για το θετικός µάρτυρας
DNA του ιού της ηπατίτιδας Β ACCURUN 325 της σειράς 200 είναι εκτός του καθιερω2ένου αποδεκτού
εύρους τι2ών, αυτό ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη 2η ικανοποιητικής απόδοσης της εξέτασης. Πιθανές
αιτίες σφάλ2ατος περιλα2βάνουν: αλλοίωση των αντιδραστηρίων του κιτ εξέτασης, σφάλ2α του χειριστή,
ελαττω2ατική απόδοση του εξοπλισ2ού ή 2όλυνση των αντιδραστηρίων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ACCURUN ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ
ΜΑΡΤΥΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΙΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.
Πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ που
παρέχονται από τους κατασκευαστές των κιτ εξετάσεων. Τυχόν αποκλίσεις από διαδικασίες που
συνιστώνται από τους κατασκευαστές κιτ εξετάσεων ενδέχεται να προκαλέσουν 2η αξιόπιστα
αποτελέσ2ατα. Οι 2άρτυρες ACCURUN δεν είναι βαθ2ονο2ητές και δεν πρέπει να χρησι2οποιούνται για
βαθ2ονό2ηση προσδιορισ2ών. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για τον θετικός µάρτυρας DNA του
ιού της ηπατίτιδας Β ACCURUN 325 της σειράς 200 έχουν καθιερωθεί 2όνο για το DNA του ιού της
ηπατίτιδας Β. ∆υσ2ενείς συνθήκες αποστολής και φύλαξης ή χρήση 2αρτύρων, η η2ερο2ηνία λήξης των
οποίων έχει παρέλθει, ενδέχεται να προκαλέσουν εσφαλ2ένα αποτελέσ2ατα.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο θετικός µάρτυρας DNA του ιού της ηπατίτιδας Β ACCURUN 325 της σειράς 200 ∆ΕΝ ΕΧΕΙ
ΑΠΟ∆ΟΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ. Αυτός ο θετικός 2άρτυρας είναι δια2ορφω2ένος για χρήση σε εκεινό τον
προσδιορισ2ό κατασκευαστή που παρατίθεται στον πίνακα 1. Ειδικά επίπεδα αντιδραστικότητας θα
ποικίλλουν 2εταξύ προσδιορισ2ών διαφορετικών κατασκευαστών, διαφορετικών διαδικασιών,
διαφορετικών αριθ2ών παρτίδας και διαφορετικών εργαστηρίων. Κάθε 2ε2ονω2ένο εργαστήριο πρέπει
να καθιερώσει διαδικασίες για την εφαρ2ογή ενός προγρά22ατος διασφάλισης ποιότητας και για την
παρακολούθηση της απόδοσης των εξετάσεων σε συνήθη βάση. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να
καθιερώσει το δικό του εύρος αποδεκτών τι2ών. Για παράδειγ2α, το αποδεκτό εύρος τι2ών ενδέχεται να
περιλα2βάνει όλες τις τι2ές εντός 2 τυπικών αποκλίσεων από τη 2έση τι2ή 20 ση2είων δεδο2ένων που
λα2βάνονται σε 20 αναλύσεις σε περίοδο 30 η2ερών3.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
Οι 2άρτυρες ACCURUN έχουν σχεδιαστεί για χρήση 2ε in vitro διαδικασίες προσδιορισ2ού για σκοπούς
παρακολούθησης της απόδοσης των προσδιορισ2ών. Ο θετικός µάρτυρας DNA του ιού της
ηπατίτιδας Β ACCURUN 325 της σειράς 200 παρασκευάζεται από ανθρώπινο ορό ή πλάσ2α που είναι
αντιδραστικό για το DNA του HBV και 2η αντιδραστικό για αντισώ2ατα ενάντια στους ιούς HIV 1 και HIV
2, HCV και HTLV. Οι 2άρτυρες ACCURUN δεν έχουν αποδοθείσες τι2ές. Ειδικά επίπεδα
αντιδραστικότητας θα ποικίλλουν 2εταξύ προσδιορισ2ών διαφορετικών κατασκευαστών, διαφορετικών
διαδικασιών, διαφορετικών αριθ2ών παρτίδας και διαφορετικών εργαστηρίων. Κάθε 2ε2ονω2ένο
εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες για την εφαρ2ογή ενός προγρά22ατος διασφάλισης
ποιότητας και για την παρακολούθηση της απόδοσης των εξετάσεων σε συνήθη βάση.
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control for qualitative assays: quantitative QC procedure designed to assure analytical quality required for 
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2.   A Guide to Preventing HIV Transmission in Health Facilities,World Health Organization Global 
Programme on AIDS, 1995. GPA/TCO/HCS/95.1.

3.   Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions;Approved Guideline–
Second Edition. NCCLS document C24-A2, 1999.

Πίνακας 1. Τυπικά στοιχεία για το θετικός µάρτυρας DNA του ιού της ηπατίτιδας Β ACCURUN 325 της σειράς 200.

                 Κατασκευαστής                                          Εξέταση                                Αποτέλεσμα
      Roche Molecular Systems, Inc.                     COBAS® AmpliPrep/                          500 IU/ml
                  Branchburg, NJ                        COBAS® TaqMan® HBV Test v2.0

               Abbott Laboratories                                 m2000 RealTime                            200 IU/ml
                   Abbott Park, IL                                          HBV Assay

                      Gen-Probe                                    PROCLEIX® ULTRIO®                          
Θετικό

                   San Diego, CA                                              Assay

      Roche Molecular Systems, Inc.                        cobas TaqScreen                              Θετικό
                  Branchburg, NJ                                   MPX Test on s201

Για βοήθεια, επικοινωνήστε µε το τµήµα τεχνικής υποστήριξης της SeraCare στον
αριθµό τηλεφώνου 001.508.244.6400.

ΣΕΙΡΆ 200
θετικός µάρτυρας 

DNA του ιού της ηπατίτιδας Β
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