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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Τα προϊόντα ACCURUN προορίζονται για την εκτίµηση της ακρίβειας των εργαστηριακών εξετάσεων και 
είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για την ανίχνευση τυχόν σφαλµάτων στις διαδικασίες εργαστηριακών 

εξετάσεων. Ο θετικός µάρτυρας ACCURUN® 342 Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae της σειράς 
100 παρασκευάζεται για χρήση µε in vitro διαγνωστικές µεθόδους εξετάσεων ενίσχυσης που ανιχνεύουν τα 
νουκλεϊκά οξέα των Chlamydia trachomatis και Neisseria gonorrhoeae. Για in vitro διαγνωστική χρήση. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η συχνή εξέταση ανεξάρτητων δειγµάτων ποιοτικού ελέγχου παρέχει στον αναλυτή ένα µέσο 
παρακολούθησης της απόδοσης των εργαστηριακών προσδιορισµών. Η τακτική χρήση µαρτύρων επιτρέπει 
στα εργαστήρια την ανίχνευση άµεσων αναλυτικών σφαλµάτων και την παρακολούθηση της µακροχρόνιας 
απόδοσης των κιτ εξετάσεων και είναι δυνατό να βοηθήσει στην αναγνώριση αυξήσεων του τυχαίου ή 
συστηµατικού σφάλµατος. Ένα καλά σχεδιασµένο πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου είναι δυνατό να παρέχει 
επιπλέον εµπιστοσύνη στην αξιοπιστία των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται για άγνωστα δείγµατα. Η 
χρήση ανεξάρτητων µαρτύρων ενδέχεται να παρέχει πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε την εργαστηριακή 
επάρκεια και τη διακύµανση µεταξύ παρτίδων κιτ, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ευαισθησία του 
προσδιορισµού1. 
 

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ο θετικός µάρτυρας ACCURUN 342 Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae της σειράς 100 έχει 
σχεδιαστεί για χρήση µε διαδικασίες in vitro διαγνωστικού προσδιορισµού, µε σκοπό την παρακολούθηση 
της απόδοσης των εξετάσεων. Ο θετικός µάρτυρας ACCURUN 342 Chlamydia trachomatis Neisseria 
gonorrhoeae σειράς 100 παρασκευάζεται από διάλυση στοιχειωδών σωµατίων που προέρχονται από 
καλλιέργεια Chlamydia trachomatis και Neisseria gonorrhoeae σε ένα ρυθµιστικό διάλυµα που προσοµοιάζει 
µε το θρεπτικό υλικό µεταφοράς δείγµατος που περιέχει τα ανθρώπινα κυτταρικά στοιχεία που απαιτούνται 
για τη λήψη έγκυρων θετικών αποτελεσµάτων σε πλατφόρµες προσδιορισµών, σε υδατικό διάλυµα. Ο 
µάρτυρας περιέχει ολόκληρους µικροοργανισµούς που προσοµοιώνουν το φυσικό δείγµα που δηµιουργείται 
µέσω της λύσης του παρασκευάσµατος και όλων των επακόλουθων βηµάτων της διαδικασίας.  
 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
Κωδ. είδους 2025-0067 10 φιαλίδια, 1,0 ml ανά φιαλίδιο 
 

Ο θετικός µάρτυρας ACCURUN 342 Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae της σειράς 100 περιέχει 
σταθεροποιητές  και αζίδιο του νατρίου 0,05%, καθώς και γενταµυκίνη 0,05%, ως συντηρητικά. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Για in vitro διαγνωστική χρήση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χειρίζεστε τους µάρτυρες ACCURUN και όλα τα προϊόντα ανθρώπινης  προέλευσης ως ικανά 
να µεταδώσουν µολυσµατικούς παράγοντες. Ο θετικός µάρτυρας ACCURUN 342 Chlamydia trachomatis 
Neisseria gonorrhoeae της σειράς 100 παρασκευάζεται µε χρήση ανθρώπινων κυτταρικών στοιχείων σε 
υδατικό ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει ανθρώπινες πρωτεΐνες που προορίζονται για τη προσοµοίωση 
του θρεπτικού υλικού µεταφοράς δείγµατος. 
 

Προφυλάξεις ασφαλείας 
Τηρείτε τις γενικές προφυλάξεις που συνιστώνται από το Κέντρο για τον έλεγχο των νόσων (CDC - Center for 
Disease Control) όσον αφορά το χειρισµό των δειγµάτων ACCURUN και ανθρώπινων δειγµάτων2. Μην 
αναρροφάτε µε πιπέτα µε το στόµα, µην τρώτε και µην πίνετε σε χώρους όπου γίνεται χειρισµός δειγµάτων. 
Καθαρίστε τυχόν χυµένα υλικά σκουπίζοντάς τα αµέσως µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου 0,5%. 
Απορρίψτε όλους τους µάρτυρες, τα δείγµατα, και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στην εξέταση ως εάν 
περιείχαν µολυσµατικούς παράγοντες3. 
 

Προφυλάξεις χειρισμού 
Μη χρησιµοποιείτε τον θετικό µάρτυρα ACCURUN 342 Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae της 
σειράς 100 µετά την ηµεροµηνία λήξης. Αποφύγετε τη µόλυνση των µαρτύρων κατά το άνοιγµα και το 
κλείσιµο των φιαλιδίων. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
Φυλάσσετε τον θετικό µάρτυρα ACCURUN 342 Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae της σειράς 
100 σε θερµοκρασία 2-8°C µέχρι τη χρήση. Αφού ανοιχθεί, το µεµονωµένο φιαλίδιο του µάρτυρα 
ACCURUN 342 της σειράς 100 δεν πρέπει να επαναχρησιµοποιείται. Για να αποτραπεί τυχόν διαρροή, 
φυλάσσετε τα φιαλίδια σε όρθια θέση. 
 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Τυχόν µεταβολές της φυσικής εµφάνισης ενδέχεται να υποδηλώνουν αστάθεια ή αλλοίωση των µαρτύρων 
ACCURUN. ∆ιαλύµατα που είναι εµφανώς θολά θα πρέπει να  απορρίπτονται. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Παρεχόμενα υλικά 
Ο µάρτυρας ACCURUN 342 της σειράς 100 παρασκευάζεται µε χρήση στοιχείων που λαµβάνονται από 
καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων. Περιέχει επίσης ρυθµιστικά διαλύµατα, ανθρώπινες πρωτεΐνες και 
συντηρητικά. 
 

Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται 
Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται από τους παρασκευαστές των κιτ εξετάσεων που θα 
χρησιµοποιηθούν. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πιπέτες µε ρύγχη µε φραγµό προστασίας από 
αερολύµατα ή ρύγχη θετικής µετατόπισης µε αυτό το προϊόν. 
 

Οδηγίες χρήσης 
Αφήστε τους µάρτυρες να φθάσουν σε θερµοκρασία δωµατίου πριν από τη χρήση. Αναµείξτε το 
περιεχόµενο των φιαλιδίων µε ανακινητήρα τύπου vortex ή αναστροφή. Οι µάρτυρες ACCURUN θα 
πρέπει να περιλαµβάνονται σε µια εκτέλεση εξέτασης µε χρήση της ίδιας διαδικασίας που παρέχεται από 
τον παρασκευαστή για άγνωστα δείγµατα. Οι µάρτυρες ACCURUN ∆ΕΝ πρέπει να αντικαθιστούν τα 
αντιδραστήρια θετικού και αρνητικού µάρτυρα που παρέχονται µε κατασκευασµένα κιτ εξετάσεων.  
 

Ποιοτικός έλεγχος 
Επειδή ο θετικός µάρτυρας ACCURUN 342 Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae της σειράς 100 δεν 
έχει προκαθορισµένες τιµές, συνιστάται κάθε εργαστήριο να επαληθεύει τη χρήση κάθε παρτίδας µάρτυρα 
ACCURUN µε κάθε ειδικό σύστηµα εξέτασης πριν από τη συνήθη χρήση του στο εργαστήριο. 
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Επειδή ο µάρτυρας ACCURUN 342 της σειράς 100 δεν έχει προκαθορισµένη τιµή, το εργαστήριο πρέπει να 
καθιερώσει ένα εύρος τιµών για κάθε παρτίδα του προϊόντος. Όταν τα αποτελέσµατα του θετικού µάρτυρα 
ACCURUN 342 Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae της σειράς 100 βρίσκονται εκτός του 
καθιερωµένου αποδεκτού εύρους τιµών, αυτό ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη µη ικανοποιητικής απόδοσης 
της εξέτασης. Πιθανές αιτίες σφάλµατος περιλαµβάνουν: αλλοίωση των αντιδραστηρίων του κιτ εξέτασης, 
σφάλµα του χειριστή, ελαττωµατική απόδοση του εξοπλισµού ή µόλυνση των αντιδραστηρίων.  
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ACCURUN ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΙΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. 
Πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ που 
παρέχονται από τους κατασκευαστές των κιτ εξετάσεων. Τυχόν αποκλίσεις από διαδικασίες που συνιστώνται 
από τους κατασκευαστές κιτ εξετάσεων ενδέχεται να προκαλέσουν µη αξιόπιστα αποτελέσµατα. Οι µάρτυρες 
ACCURUN δεν είναι βαθµονοµητές και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για βαθµονόµηση προσδιορισµών. 
Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για τον θετικό µάρτυρα ACCURUN 342 της σειράς 100 έχουν καθιερωθεί µόνο 
για εξετάσεις ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων για την ανίχνευση DNA των Chlamydia trachomatis και Neisseria 
gonorrhoeae. ∆υσµενείς συνθήκες αποστολής και φύλαξης ή χρήση ενός προϊόντος η ηµεροµηνία λήξης του 
οποίου έχει παρέλθει, ενδέχεται να προκαλέσουν εσφαλµένα αποτελέσµατα. 
 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ο θετικός µάρτυρας ACCURUN 342 Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae της σειράς 100 ∆ΕΝ 
ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ. Ο µάρτυρας αυτός είναι διαµορφωµένος για να προκαλεί έγκυρα, 
θετικά αποτελέσµατα που παρατίθενται στον πίνακα 1. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθιερώσει το δικό 
του εύρος αποδεκτών τιµών. 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Οι µάρτυρες ACCURUN έχουν σχεδιαστεί για χρήση µε in vitro διαγνωστικές διαδικασίες προσδιορισµού, 
για σκοπούς παρακολούθησης της απόδοσης των προσδιορισµών. Τα ειδικά επίπεδα αντιδραστικότητας θα 
ποικίλλουν µεταξύ προσδιορισµών διαφορετικών κατασκευαστών, διαφορετικών διαδικασιών, διαφορετικών 
αριθµών παρτίδας και διαφορετικών εργαστηρίων. Κάθε µεµονωµένο εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει 
διαδικασίες για την εφαρµογή ενός προγράµµατος διασφάλισης ποιότητας και για την παρακολούθηση της 
απόδοσης των εξετάσεων σε συνήθη βάση. 
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Πίνακας 1. Τυπικά δεδοµένα για τον θετικό µάρτυρα ACCURUN 342 Chlamydia trachomatis Neisseria 
gonorrhoeae της σειράς 100. 
 

Τυπικά δεδομένα 

Chlamydia trachomatis Θετικό 

Neisseria gonorrhoeae Θετικό 
 

Για βοήθεια, επικοινωνήστε µε το τµήµα τεχνικής υποστήριξης της SeraCare στον αριθµό 
τηλεφώνου +1.508.244.6400. 
 


